
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ,  

СДАЮЩИХ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ В ПОВЕРКУ 

 

Средства измерений должны представляться на 

поверку*: 

- очищенными от загрязнений и консервационных смазок; 

- с эксплуатационными документами, установленными при 

утверждении типа средств измерений и входящими в комплект 

средства измерений; 

- с методикой поверки (при наличии методики поверки в 

комплекте средства измерений); 

- с дополнительными устройствами, входящими в комплект 

средств измерений и необходимыми для проведения поверки в 

соответствии с методиками поверки. 

Средства измерений, эксплуатируемые в агрессивных 

(специальных) средах, должны представляться на поверку 

обеззараженными (нейтрализованными, дезактивированными) с 

документами, подтверждающими выполнение мероприятий по 

обеззараживанию (нейтрализации, дезактивации). 

В сопроводительных документах необходимо указывать 

почтовые реквизиты, телефон и факс отправителя, а также способ и 

адрес обратной доставки. 

                                                           
* На основании Приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 2510 


